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 .خ/ص        الرقم:
 التاريخ:

   –داخلي  –إعلان طلب عروض 

 / للمرة الثانية بالسرعة الكلية /
 

تسلا  5,1جهاز رنين مغناطيسي لتوريد  أسعار عن رغبتها بطلب عروضمستشفى الأسد الجامعي بدمشق تعلن 

 . في المستشفى لزوم شعبة الأشعة
 

  نظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:تر الشروط المالية والحقوقية الماوفقاً للمواصفات الفنية ودف
 مليون ليرة سورية لا غير . وخمسون/ل.س فقط خمسة 11555555/بمبلغ  التأمينــــــات الأوليـــــــة : -
  % من قيمة العقد.  55التأمينـــــات النهائيــــــة :  - 
ن لا تتجااوز خمساة أشاهرذ ياذكر العاارض حددت مدة إنجاز التعهد بـ : أقصر مدة ممكنة على ألتعهد : مدة تنفيذ ا -

 مدة التنفيذ . 
على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصاراً بتااريخ الاساتحقاق ل الياوم التاالي يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي  -

 لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ( شرط أن تكون المواد مستوردة .
/ يوماً من اليوم التاالي لانتهاام موعاد تقاديم 05يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة /مدة ارتباط العارض بعرضه :  -

  .العروض 
بعاد تساديد قيمتاه مستشفى الأسد الجامعي بدمشاق من دائرة العقود لدى  دفتر الشروطيمكن الاطلاع والحصول على 

        خمسة وأربعون ألف ليرة . /ل.س01555البالغة/
  الخميس  خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم مستشفى الأسد الجامعي بدمشق  تقدم العروض إلى ديوان

 . 40/8/4552 الواقع في 
       

 المدير العام                                                                                

 لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق                                                                            

 

 الأستاذ الدكتور جابر إبراهيم                                                                       

 

Syrian Arab Republic  الجمهورية العربية السورية 
Damascus University جامعة دمشق 
Al Assad university Hospital مستشفى الأسد الجامعي 

TEL:2126500P.o.Box:10769–FAX:2125860 -   02769ص.ب: –5052862فاكس:-5056222:ـه 

TEL:2126500
TEL:2126500
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 الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق       

 مستشفى الأسد الجامعي
 ( تسلا لزوم شعبة الأشعة في المستشفى5.1بشدة ) الفنية لجهاز الرنين المغناطيسيدفتر الشروط 

 

فى وفق ( تسلا لزوم قسم الأشعة في المستش5.1دة حقل )شجهاز رنين مغناطيسي بليحتاج مستشفى الأسد الجامعي بجامعة دمشق 
 المواصفات الفنية التالية:

 المطموبة:الفنية المواصفات 
 وتاريخ صنع الجياز المقدـ.أف يكوف الجياز حديث وغير مجدد ويذكر العارض تاريخ إنتاج أوؿ موديؿ لمجياز  .1
 أف يكوف الجياز مصنع مف احدى الشركات الرائدة في ىذا المجاؿ. .2
 .(CE، FDAز والشركة المصنعة )يذكر العارض الشيادات الحاصؿ عمييا الجيا .3
 زة بالخدمة.يالأماكف التي تـ فييا التركيب مع تواريخ وضع ىذه الأجو سوريا و في العالـ يذكر العارض عدد الأجيزة المباعة  .4
 يذكر العارض بمد المنشأ لمجياز وبمد التصنيع وتاريخ تصنيع أوؿ موديؿ مف الجياز المعروض. .5
 مف قبميا. ةيجب اف تكوف اما مصنعة مف قبؿ الشركة المصنعة لمجياز او معتمدياز مع الجكافة الممحقات المقدمة  .6
 ( ولساعات طويمة ولسنوات طويمة.Heavy Dutyقادر عمى الاستمرار في العمؿ بأداء مرتفع ) الجياز أف يكوف .7
      تيات اللازمة وذلك  حرصاً على جودة الصيانة أن يكون الجهة العارضة للجهاز معتمدة من الشركة الأم الصانعة مع تقديم الثبو  . 8      

 .  للجهاز والضمانة 

  (:MAGNET & GRADIENT)والحقل المتدرج المغناطيس  “:أولا 
 .  يذكر العارض أبعاد وكتمة ووزف المغناطيسو  تسلا ومف النوع فائؽ الناقمية 1.5قوة حقؿ مغناطيسي يتمتع بأف يكوف الجياز  .1
 .  سـ 70قطر فتحة دخوؿ المريض لا تقؿ عف تع بيتمأف يكوف الجياز  .2
  .ويفضؿ الطوؿ الأقؿ بما يحقؽ راحة المريض يذكر العارض طوؿ الغانتري .3
  رض قيمة تجانس الحقؿ المغناطيسي.يذكر العا .4
  المغناطيس وكمية سائؿ التبريد الكاممة.كتمة  طريقة تبريديذكر العارض  .5
   (Zero Boil Offيجب أف تكوف قريبة أو الصفر )و سائؿ التبريد يذكر العارض نسبة تسرب  .6
  عادة التعبئة.والكميات اللازمة لإزمنة الأو  سائؿ التبريديذكر العارض سعة خزاف  .7
 عمى الأقؿ .   33mt/m )أف يكوف الجياز يتمتع بقوة ذروة لمتدرج : ) .8
  .ثةفي المحاور الثلا عمى الأقؿ( 120T/m/s) تدرج:نسبة يتمتع ب أف يكوف الجياز .9

  .بتدرج الحقؿالخاصة وبالتفصيؿ والتقنيات الأخرى  البارامتراتيذكر العارض  .10
  يذكر العارض القيمة العظمى لشدة حقؿ الرؤيا. .11
العارض الأنماط المتوفرة لضبط  يذكرالرؤيا و  حقؿلكامؿ  نتظاـالايفضؿ أف يكوف الجياز قادر عمى تسوية أي خمؿ أو تشويو في  .12

  انتظاـ الحقؿ.
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    requency RF SystemFadio R:الراديويةمة البث و منظ: "ثانيا
  .ويذكر العارض تقنيتيما وحدتا إرساؿ واستقباؿ رقميتافب يتمتعأف يكوف الجياز  .1
   ة الأكثر.يويفضؿ عدد الأقن طريقة عمميا و ويذكر العارض التقنية الخاصة بيا ( قناة استقباؿ 16)حدود بيتمتع  أف يكوف الجياز .2
  مستقؿ عف الممفات. بشكؿالعمؿ بالتزامف أو  ايعارض تفاصيؿ الأقنية التي يمكنليذكر ا .3
  .مضخـ الاستطاعةل خرجال العارض نوع واستطاعة يذكر .4
 .(Solid State Or Tubeنوع مكبر الأمواج الراديوية )العارض  يذكر .5
  (.dB)مضجيج في المكبر الأولي مقدرة بالديسيبؿ لشارة سبة الإنالعارض مقدار  يذكر .6

 
  (:Patient Table) طاولة المريض: ثالثا"

  . وقدرة تحمؿ الطاولة  يذكر العارض أبعادو  .عمى الأقؿ Kg 150مريض لوزف قدرة تحمؿ طاولة يتمتع بأف يكوف الجياز  .1
 الثابتة ةإلى الطاولويذكر العارض طريقة نقؿ المريض مف العربة  بالإضافة إلى عربة متحركة   ثابتة طاولةيتمتع بأف يكوف الجياز  .2
  .  تصوير العمود الفقري وكامؿ الجسـممفات مدمجة لذات طاولة يتمتع بأف يكوف الجياز  يفضؿ .3
  توضع المريض.مساعد ل ضوء ليزرينظاـ يتمتع بأف يكوف الجياز  .4
  ( سـ.150) الأقؿعمى إمكانية مسح مدى يتمتع بأف يكوف الجياز  .5
مع إمكانية سحبيا  جاؿ كؿ حركة وسرعتيا ومجاؿ المسحشاقولية ويذكر العارض مبحركة ة و حركة أفقيإمكانية ب الطاولة مزودة  .6

 يدوياً في حاؿ الطوارئ . 
  (.ـانتر كو )مريض جياز نداء يتمتع بأف يكوف الجياز و  جياز إنذار صوتي.بمزود أف يكوف الجياز  .7
  .مواصفات النظاـ ويذكر العارض نظاـ مراقبة بكاميرا رقمية لمراقبة المريضب مزودأف يكوف الجياز  .8
مع مع إمكانية تثبيتو أو عدـ تثبيتو  مع كافة الممحقات اللازمة لاستخداموغير قابؿ لممغنطة  حامؿ سيروـ ب مزودأف يكوف الجياز  .9

  .ليذا الحامؿ والأعمىالعارض الارتفاعات الأدنى  يذكرالجياز و 
  لممساعدة في توضع المريض لمتصوير.مريض لمومثبتات  مجموعة وساداتيتمتع بأف يكوف الجياز  .10
كافة ض ويذكر العار كافة الممحقات المقدمة يجب اف تكوف اما مصنعة مف قبؿ الشركة الرئيسية المصنعة لمجياز او معتمد مف قبميا  .11

 .إف وجدت وبالتفصيؿ المقدمة خرىالأممحقات ال
 

  :(Coils) ممفاتال رابعا":
 ويذكر العارض بالتفصيؿ عدد الاقنية التي يتمتع بيا كؿ ممؼ  .  مايمكف أقنية أكثر قدمة ذات ممفات ميتمتع بأف يكوف الجياز  .1
في حاؿ رأس المريض أو  الاتجاىييفويستحسف أف تكوف قابمة لمتشغيؿ في لكؿ مف الممفات المقدمة مساحة الحقؿ العارض ذكر ي .2

  أقدامو أولا".
  Quadrature/phased Array   تقنيةيتمتع بف يكوف الجياز أفضؿ ي .3
  عدة ممفات في آف واحد ليسمح بتصوير مساحات أكبر مف جسـ المريض.يفضؿ أف  يسمح الجياز  بوصؿ  .4
تحقؽ الممفات المقدمة تصوير كافة الحجوـ مف الأطفاؿ بحيث  العارض عدد الممفات القابمة لمربط مع بعضيا وخيارات الربط. يذكر .5

  .  ـالصغار وحتى البالغيف كبيري الحج
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يمكف لمعارض و  مف الممفاتوالمسافات التي يغطييا كؿ ممؼ الممفات التالية مع ذكر المواصفات التفصيمية يتمتع بأف يكوف الجياز  .6
  مف عضو .  أكثرتصوير  ياالمياـ يمكنتقديـ ممفات متعددة 

 ( ممفات الراسHead Coil). 
 ( ممفات الأطراؼExtremity Coil). 
 ( ممفات الرقبةLarge Neck Coil). 
 ( ممفات تصوير العمود الفقريMedium Spine Coil).  و( ممفات العمود الفقري الكامؿExtra-large spine Coil.) 
 ( ممفات التصوير متعددة الاستخداـMedium Multipurpose Coil.) 
 ( ممفات التصوير متعددة الاستخداـ الكاممةExtra-large Multipurpose Coil.) 
 مع جياز ديناميكي لمفكييف وحركتيما  ديناميكي –مفصمييف الصدغييف بال ممؼ خاص . 
 .ممؼ خاص بالثدي 
 .ممفات الكاحؿ والركبة 
  ممؼ خاص بالأوعية . 
 تصوير الدماغ ممؼ FMRI Brain. 
  وذكر سعره  .ضمف العرض الأساسي مع ذكر مواصفاتيا التفصيمية أخرىإضافية ممفات يتمتع بأف يكوف الجياز يفضؿ

 ؿ منفصؿ بالعرض المالي.بشك

 ( Control & treatment Unit( )الحاسوبوحدة التحكـ والمعالجة )خامسا": 
   يذكر العارض مواصفات محطة التشغيؿ بشكؿ مفصؿ ..  1      
 مع الممحقات  بالتفصؿأو اكثر يذكر العارض مواصفاتيا  إنش  22 شاشة عرض لمصور ممونة لا تقؿ عف يتمتع بأف يكوف الجياز . 2      
  بالتفصيؿ .  التي يمكف عرضيا في نفس الوقت عمى شاشة العرضوالمياـ  عدد الصوريذكر العارض . 3      
-ECG، RESPالإشارات الحيوية ومراقبة سمح برؤية ة المغناطيسي تففي غر إضافية شاشة مراقبة يتمتع بأف يكوف الجياز يفضؿ  .4      
NIBP، SPO2، ….  لممريض  

  ومف أجيزة التخزيف ( Hardware)بناء الصورة ووحدة المعالجة مف الناحية العتاد الجامد إعادة حدة بو يتمتع أف يكوف الجياز . 5      
 . عمييا( التي تعمؿ Softwareووسائط الأرشفة ومواصفات البرمجيات )

    الصور وتحقيؽ التالي شبكة المستشفى لنقؿ وأرشفة وطباعة  مع نظاـ دايكوـ بحيث يمكف ربطو إلى توافؽيتمتع بأف يكوف الجياز . 6      
ويقوـ  العارض  العارض المواصفات وبالتفصيؿ ويذكر ،DICOM: Print، Storage، Inquiry/Retrieve، Send/Receive كحد أدنى

  بربط جياز المرناف عمى كافة الطابعات الموجودة بالقسـ  .
و ويفضؿ اف تكوف ( إضافية غير المقدمة مع الجياز الأساسي ومنفصمة عنWorkstationحطة عمؿ )يتمتع بمأف يكوف الجياز . 7     

 .  ويقوـ العارض بربطيا وتعريفيا عمى كامؿ الطابعات الموجودة بالقسـ الأساسيةبنفس مواصفات ومياـ المحطة 
 .  يذكر العارض وجود برامج خاصة بالخزعات وطرؽ عمميا بالتفصيؿ إف وجدت .  8

 
 

  يكات:والتكن القدرات التصويرية “:سادسا 
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 يذكر العارض الزمف اللازـ لمسح كامؿ الجسـ مع تحديد عدد المقاطع المستخدمة في ىذا المسح. .1
د يذكر العارض الزمف اللازـ لمسح أعضاء الجسـ وذلؾ في حالات التصوير ثنائي الأبعا سماكة المقطع بالميميمتريذكر العارض  .2

 بالتفصيؿ ضمف جدوؿ يحوي التكنيؾ مع الزمف اللازـ لمتصوير . 
 سماكة المقطع بالميميمتر في حالات التصوير ثلاثي الإبعاد.يذكر العارض  .3
 عدد المقاطع في حالتي التصوير ثنائي وثلاثي الأبعاد.يذكر العارض  .4
  TE تحديد أقؿو  TR أقؿيذكر العارض  .5
 (FOV( )iewVf Oield Fحقؿ الرؤيا )لقيمة  أعمى وأخفضالعارض  يذكر .6
  مع إشارة التنفس.النبض و مع قمب و الكيربائي لمخطط متزامف مع اليتمتع بأف يكوف الجياز  .7
  عمى الأقؿ.X 1024 1024مصفوفة التحصيؿ والعرض يتمتع بأف يكوف الجياز  .8
  عمى تصوير الشراييف بالأبعاد الثنائية والثلاثية. القدرةيتمتع بأف يكوف الجياز  .9

  .High resolution 3D TOF MRA القدرة عمى التصوير باستخداـيتمتع بأف يكوف الجياز  .10
  (FE) الحقؿو  (SE) رلنمطي تسمسؿ: صدى التدوي (DE) القدرة عمى التصوير بالصدى المزدوجيتمتع بأف يكوف الجياز  .11
  لقدرة عمى إجراء المتسمسلات وطريقة التصوير التالية:ايتمتع بأف يكوف الجياز  .12

[SE, IR, STIR, FSE, IR, (FSE), ELAIR, MPR, MIP, 2D AND 3D single shot FSE, T2, contrast, High T1 
contrast, TOF Angio, Gradient Motion Compensation, Fat/water Suppression, Diffusion and perfusion 

weighted acquisition, Proton Spectroscopy].  
 يجب اف يكوف الجياز قابؿ لمتطوير لاحقاً بحيث يقوـ بالدراسات القمبية التالية .  .13

Advanced Cardiovascular acquisition - Cardiac functional analysis- 
 Advanced Vascular Imaging including automatic bolos uptake and stepping table. 

 يذكر العارض البرمجيات والقدرات التصويرية الإضافية والتي سوؼ يتـ أخذىا بعيف الاعتبار عند الدراسة الفنية. .14
 .ويذكر العارض كامؿ ميزاتو   navigation  يفضؿ أف يقوـ بالػو  يمكف لمجياز أف يقوـ بالستريوتاكسي . 15    
 في البنود السابقة .  ز غير مذكورة يذكر العارض وجود ميزات إضافية لمجيا ":سابعا  
  والممحقات:المواصفات الإضافية  ثامنا:  

بما في ذلؾ نظاـ وأجيزة التبريد المدمجة مناسبة لتشغيؿ كافة أجزاء الجياز  UPS True On Line وحدةيتمتع بأف يكوف الجياز  .1
 ياعف تشغيم "ولاؤ مسالعارض فاتيا بالتفصيؿ ويكوف ارض مواصيذكر العدقيقة و  15لا تقؿ عف  لمدةو ممحقاتو كافة و والمستقمة 

  الجياز.وصيانتيا طيمة فترة مسئوليتو عف صيانة 
  ويذكر مواصفاتو وميزاتو. معادف متوضع عمى باب دخوؿ غرفة التصويرلمكاشؼ رض بتركيب ايمتزـ الع .2
  ستخدـ في غرفة التصوير(.طاولة خاصة بالمستمزمات الطبية وغير قابمة لممغنطة )تبيتمتع أف يكوف الجياز  .3
معتمد مف قبؿ الشركة المصنعة ويستخدـ في غرفة التصوير ويذكر غير قابؿ لممغنطة و  حاقف آلي خاص بيتمتع أف يكوف الجياز  .4

  (..... الخ وسعتيا، واحد،عدد المحاقف التي يستخدميا في وقت  الحقف،العارض مواصفاتو بالتفصيؿ )مف حيث سرعة 
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نسخة ورقية ونسخة عمى الأقؿ ب وتحتوي عمى أصمية،( نسخ أحدىا 3التشغيؿ والصيانة والتركيب عمى ) لوجاتكتايقدـ العارض  .5
لمجياز  الأوليوتقديـ نسخة عف البرمجيات ونظاـ التشغيؿ وكممة السر الخاصة بمدير النظاـ عند الاستلاـ  مدمج،قرص 
  القسـ اليندسي. إلى ياميوتسم

( ودورة تدريبية عمى أعماؿ 2وفني عدد  ،2ميندس عدد  ،2ية للأطباء والفنييف والميندسيف )طبيب عدد يمتزـ العارض بدورة تدريب .6
  وحسب ما تقترحو إدارة المستشفى. الأقؿ،ولمدة اسبوعييف عمى  2الصيانة لميندس عدد 

وفؽ  مجانية  صيانة دورية جراءبإ المجاني جياز لمدة عاميف كامميف ويمتزـ خلاؿ فترة الضمافلممجاني يمتزـ العارض بضماف  .7
 الصانعة،الشركة قبؿ معتمدة مف الالوقائية وصيانة الأعطاؿ صيانة البروتوكولات الشركة الصانعة مجاناً مع تقديـ بروتوكولات 
فني كادر القبؿ اللجنة الاشراؼ والمتابعة لمجياز مف  مف قبؿ معتمدةويتـ إجراء عمميات الصيانة وفؽ تقارير صيانة نظامية 

  .لممشفى اليندسي
صلاح .8  ىى حدبدوف قطع تبديمية ولمدة خمس سنوات مع ذكر السعر لكؿ سنة عم مع قطع تبدلية و يقدـ العارض عرض صيانة وا 

  وذلؾ بعد سنتي الضماف المجاني.
لجياز مع الفترات القطع الواجب استبداليا بشكؿ دوري والقطع التبديمية لكامؿ امنفصمة لمممفات و  يقدـ العارض قائمة مسعرة .9

  .ويمتزـ بيا لمدة خمس سنوات بعد فترة الضماف المجاني الصانعة،المنصوص بتبديميا مف قبؿ الشركة 
  يمتزـ العارض بتأميف القطع التبديمية لمدة لا تقؿ عف خمس سنوات مف تاريخ انتياء الضماف المجاني. .10
  لفني.يقدـ العارض نسخة غير مسعرة مف العرض المالي مع العرض ا .11
 ة خاصة بالممفات والممحقات الخاصة بالجياز . يمتزـ العارض بتقديـ خزان .12
 
  التحضيرية:الأعمال  :تاسعاً 

طمع عمى الموقع ولا يحؽ لو مراجعة وف بمجرد تقديمو لمعرض بأنو قد اعمى موقع تركيب الجياز ويك بالإطلاعيمتزـ العارض  -1
  بتغيير المكاف. الإدارة

حسب توصيات الشركة  مفتاح باليد(اف الذي سيتـ تركيب الجياز فيو )توزيع وتقسيـ وتييئة المك ادةبإعيمتزـ العارض  -2
أقرب مركز توزيع لمطاقة الكيربائية في  إلىالميكانيكية والموحات الكيربائية اللازمة وتوصيميا  الأعماؿلتنفيذ  إضافة الصانعة،
  ـ تصفير الكموف في حاؿ عدـ كفاية الأرضي الموجود في المشفى.كما ويمتزـ بتنفيذ التأريض الخاص مع نظا المشفى،

والمخمدات الصوتية والنظاـ الجيدة بوحدات الإنارة  ييز غرفة الفحصجاللازمة وتيمتزـ العارض بتنفيذ شبكة الغازات الطبية  -3
  . الصوتي بيف غرفة التحكـ والتصوير مع تقديـ كؿ ما يمزـ لتنفيذ ذلؾ مف قبمو

الجياز مع الاختبارات اللازمة مف جودة العزؿ بحيث يضمف  لغرفة   RF Shieldingالراديوي ارض بتنفيذ العزؿ يمتزـ الع -4
أثير تجييزات المشفى والبيئة المحيطة بقسـ المرناف عمى جياز التجييزات الأخرى في المشفى وتعدـ تأثير جياز الرنيف عمى 

شركة عالمية معتمدة مف قبؿ الشركة  إنتاجأف يكوف مف  عمى (RF Cage)العزؿ ة وعمى العارض تحديد مصدر غرف الرنيف،
  مع تقديـ شيادة جودة لمغرفة. ذلؾ،يثبت  الصانعة ويرفؽ ما

  متر. X 1 1تقؿ عف  يمتزـ العارض بتقديـ الزجاج الخاص بنافذة غرفة التحكـ بحيث لا -5
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تركيب وتوصيؿ وتشغيؿ عمى العارض وذلؾ بما يتناسب مع تقع جميع أعماؿ التكييؼ وممحقاتو وأماكف تواجدىا مف تجييز و  -6
 ويكوف العارض مسؤولا" عف أدائيا بما يناسب عمؿ الجياز. والتحكـ،توصيات الشركة الصانعة لممرناف والتجييزات 

مركزي ( عمى أف يكوف النظاـ ....كميات  المنشأ،بمد  إستطاعات،)أنواع  العارض المواصفات الفنية لنظاـ التكييؼ يذكر -7
 .   ئومزود بوحدة إضافية ذات سعة كافية لمتشغيؿ بحالة الطوار 

 العارض وزف الجياز والحمولة المناسبة للأرض التي يجب تركيب الجياز عمييا. يذكر -8
بتصديقيا مف الشركة الصانعة عند رسو  تو مع الالتزاـيجب أف يقدـ العارض مخططات تفصيمية لتركيب الجياز مع ممحقا -9

  .والعرض عمي
 

           ـ 1087ىػ  و      /       /  8348دمشؽ في:     /      / 

                                 

 رئيس المجنة                  عضو        عضو           عضو                  عضو                  
 د. أييـ أديب           د. تيسير مرعي       الرحمف أبو شكر  د. ـ عبد          ـ. خالد خطاب       ـ. عمراف المغربي   

           
 
                                                                                                            

                                                                                                     
                                                                                                                    

المدير العام                                                                                          
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